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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/35/2018/4                                                                29.05.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/35/2018 pn.: Dostawa sprzętu ortopedycznego 
dla SPWSZ w Szczecinie 

 

  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 10 

 

Dotyczy regulacji zadania nr 4 

 

W związku ukazaniem się w dniu 28.05.2018 sprostowania do wyjaśnień treści SIWZ oraz błędami w 

odpowiedziach na pytania z dnia 18.05.2018 zwracam się z prośba o udzielenie mi odpowiedzi czy Zamawiający 

dopuści w zadaniu nr 4, wg nowego brzmienia z dnia 28.05.2108  w punkcie 2.6, 2.8 Kotwica do barku wykonana 
z materiału PEEK, średnica 4,5 mm lub 5,5 mm, bezwęzłowa wbijana. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia 

nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
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