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Dotyczy: zapytania nr 8/EN/2018

Zadanienr 1

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony informuje ze do ww zapytania wptynety pytania:

L

Dotyczy punktu 16. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na zaoferowania zewngtrznego programu
kontroli jakosci producenta LabQuality, nr 2610 (RKZ i Elektrolity) i 4100 (Morfologia Krwi),
zgodnie z programem producenta, kontrola 1 lub 2 razy w miesigcu?

Odp.

Zamawiajgcy wymaga dla wszystkich wymienionych parametrow:

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cat++, Glukoza, Mleczany, Hematokryt, Kreatynina
kontroli migdzylaboratoryjnej — minimum 1 raz w miesigcu.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie: zewngtrznego programu kontroli jakosci
producenta LabQuality, nr 2610 (RKZ i Elektrolity) 1 4100 (Morfologia Krwi), zgodnie z
programem producenta, kontrola 1 lub 2 razy w miesigcu pod warunkiem, ze zawieraja
wszystkie wyze] wymienione parametry

Dotyczy punktu 19. Celem zlozenia jak najbardziej korzystnej dla Zamawiajacego oferty, w
zwigzku z oczekiwaniem integracji oprogramowania do zarzgdzania POCT, z systemem
LIS/HIS Zamawiajgcego, czy Zamawiajacy posiada i udostgpni dla celéw instalacji niniejszego
oprogramowania srodowisko wirtualne VMware, odpowiednig ilos¢ licencji SQL Server oraz
udostegpni serwer potrzebny do instalacji przywolanego wyzej systemu zarzgdzania
analizatorow POCT. Wymagane zasoby dla maszyny wirtualnej: 6 procesorow 2.3GHz, 16GB
RAM, 100GB przestrzeni dyskowe;.
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Odp.

Zamawiajgcy wymaga kompletnego rozwigzania zgodnie z wymaganiami z zatgcznika la
pkt.19

3. Dotyczy punktu 1 GWARANCIJA: 7Z uwagi na to, ze analizator posiada wbudowang bateri¢,
umozliwiajgcg pracg analizatora bez koniecznosci statego podtgczenia analizatora do sieci
elektrycznej, nawet przez kilka godzin, nie ma potrzeby uzywania dodatkowego urzagdzenia
UPS. Celem ztozenia jak najbardziej korzystnej dla Zamawiajgcego oferty prosimy o
wytaczenie UPS z zakresu dostawy.

Odp.
Zamawiajacy wyraza zgode¢ na usunigcie z opisu urzadzenia UPS

4. Dotyczy punktu 7 GWARANCIJA: Z uwagi na to, ze urzadzenie ktére Wykonawca zamierza
zaoferowa¢, wykonane jest w nowoczesnej technologii 1 posiada zarowno wbudowany system
kontroli jakoéci, jak i materiaty zewnetrzne, producent nie definiuje koniecznos$ci
wykonywania przegladéw. W przypadku awarii, przysytane jest urzgdzenie zastepcze
lub nastepuje wymieniana na nowe urzadzenie. W zwigzku z powyzszym prosimy o
odstgpienie od koniecznosci wykonywania przeglagdow.

Odp.

Zamawiajgcy dopuszeza urzgdzenie ktore nie wymaga przegladdw.
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