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    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EZP/220/21/W1/2016 22.04.2016 r. 

                                                               
 

WYJAŚNIENIA  DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/21/2016, pn. Dostawa jednorazowych 

wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie Wykonawcy: 
 

ZESTAW 1 

 
Pytanie do zadania nr 7 

 Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i 
wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i 

 przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców 
dopuści do  postępowania    EZP/220/21/2016 zadanie 7 pozycja 1 termin składania ofert   11.05.2016 produkt 

Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu 
przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, 

wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, 

Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) 
przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, 

oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie 
alkoholu oraz produktem Dual Cap? 

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz 

niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości czyli  16 020 

zestawy po 2 szt. (445 opakowań)? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga korki jednorazowego użytku 
pakowane po 1 sztuce, zgodne z zapisami w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 
ZESTAW 2 

 
Pytanie  1 

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści 

Koreczki Luer Lock z membraną bez lateksu umożliwiające wielokrotne podawanie leków? 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pytanie  2 

 Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści 

cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 15 cm. Poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o 
średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z 

końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 
F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?   

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie  3 

Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści 
cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 20 cm. Wykonany z mieszaniny aktywnego srebra i 

poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i 
długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze 

naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?  

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie  4 
Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści 

cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 15 cm. Wykonany z mieszaniny aktywnego srebra i 

poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i 
długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze 

naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?  
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie  5 

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści 

Poz. 1 
cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 15 cm. Poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o 

średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z 
końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 

F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?   

Poz. 2 
cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 20 cm. Poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o 

średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z 
końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 

F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?   
Poz. 3 

cewnik do hemodializ dwuświatłowodowy o długości 24 cm. Wykonany z mieszaniny aktywnego srebra i 

poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG, o średnicy  12 F Igła wprowadzająca o średnicy 1.1 x 1.4 mm i 
długości 70mm. Wykalibrowany prowadnik z końcówką w kształcie litery J, o długości 600mm. Dwa rozszerzacze 

naczyniowo-tkankowy o średnicy 8F lub 12 F, dla cewników 12F . Dwa korki do podawania leków i skalpel?  
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  

 

 
ZESTAW 3 

 
Pytanie do zadania nr 7 

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i 

wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i 

 przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców 

dopuści do  postępowania    EZP/220/21/2016 zadanie 7 pozycja 1 termin składania ofert   11.05.2016 produkt 

Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu 

przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, 

wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, 

Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) 

przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, 

oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie 

alkoholu oraz produktem Dual Cap? 
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Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt.  papier-folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz 

niebieskim żylny w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt.   z przeliczeniem  zamawianej ilości czyli  16 020 

zestawy po 2 szt. (445 opakowań)? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga korki pakowane po 1 sztuce, zgodne 

z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZESTAW 4 
 

Pytanie do zadania nr 11, pozycja 1 

Czy Zamawiający  dopuści do   cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, 

odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o 

przekroju 14FR  i długości 17cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem 

etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 

którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i 

końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 

FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, 

umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZESTAW 5 
 

Pytanie do zadania nr 15 pozycja 1  

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long 

Term Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi 

przedłużaczami o przekroju 14FR ( Tip to cuff 23 cm ) całkowita długość 28 cm  nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 

zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 

18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 

10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, 

rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, 

przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące 

cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do 

przepłukiwania? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZESTAW 6 

 

Pytanie do zadania nr 15 pozycja 1  

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long 

Term Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi 

przedłużaczami o przekroju 14FR ( Tip to cuff 23 cm ) całkowita długość 27 cm  nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 

zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 

18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 

10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, 

rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, 

przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące 

cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do 

przepłukiwania? 
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ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZESTAW 7 

 
Pytanie do zadania nr 15 pozycja 2 

Czy Zamawiający  dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long 

Term Hemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Superior )  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 

poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi 

przedłużaczami o przekroju 14FR ( Tip to cuff 27 cm ) całkowita długość 32 cm  nadrukiem objętości 

wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 

zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 

18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 

10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, 

rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, 

przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące 

cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do 

przepłukiwania? 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZESTAW 8 
 

Pytanie do zadania nr 21 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z 

biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 

bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta 

zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR   i długości  17cm    z nadrukiem objętości wypełnienia 

na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z 

tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, 

łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko 

mocujące cewnik (na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji 

 ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZESTAW 9 

 
Pytanie do zadania nr 21 pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z 

biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 

bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta 

zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR   i długości  20 cm    z nadrukiem objętości wypełnienia 

na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z 

tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, 

łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko 

mocujące cewnik (na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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ZESTAW 10 

 
Pytanie do zadania nr 21 pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy  wykonany z 

biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 

bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta 

zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR   i długości  25 cm    z nadrukiem objętości wypełnienia 

na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 

cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z 

tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, 

łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko 

mocujące cewnik (na szwy)?  Kompletny zestaw do implantacji 

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza, gdyż wymaga wyrobu zgodnego z zapisami w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

ZESTAW 11 

 

Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 6,  dopuści złożenie oferty z liniami krwi do aparatów Gambro, 
zgodnymi z poniższym schematem, w pełni kompatybilnymi z posiadanymi  przez Zamawiającego aparatami ? 
ODPOWIEDŹ:  Tak. Zamawiający dopuszcza 

 
ZESTAW 17 

 

ODPOWIEDŹ:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Odpowiedzi na pozostałe zestawy pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone przez 

Wykonawców, Zamawiający udzieli w terminie niezwłocznym. 

 DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

             Małgorzata Usielska 
 


